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《线材扭转试验机校准规范》编制说明
一、任务来源

根据国家市场监督管理总局2024年国家计量技术法规文件制定/修订计划，《线材扭转试验机校准规范》列入2024年制修订计划，在归口单位全国力值硬度重力计量技术委员会的领导下，由河南省计量测试科学研究院、山东省计量科学研究院等单位组成规范起草小组制定本项计量技术规范。
二、目的和意义

线材扭转试验机（以下简称试验机）用于测定直径（或特征尺寸）为（0.1～14）mm的金属线材在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力以及显示线材表面和内部的缺陷，其主要功能是测试金属线材绕自身轴线均匀旋转360°作为一次扭转至规定次数的状态或直至试样断裂所需的扭转次数。广泛应用于金属线材的制造行业、电缆检测领域。
线材扭转试验机的常见结构如图一所示：
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图1 线材扭转试验机结构示意图
工作原理是将金属线材两端分别夹紧试验机的左右卡盘上，将左侧卡盘后侧钢丝绳经滑轮末端挂上重物，按下旋转按钮，试验机以某一额定速率连续360°旋转往复扭转至线材扭断，在重物作用下左侧卡盘被拉向左侧触动限位开关，电机停止转动，计数器记录其耐扭转次数。
此规范的制定在全国层面上可以为此类设备的校准提供依据，通过规定的校准方法和规定的标准器组系统的对线材扭转试验机进行全方位的计量特性评价，确保此类设备得到正确评价，保证线材扭转试验机的检测质量，也能促使生产厂家提高生产质量。
三、编制过程
1、收集相关资料
规范起草任务下达后，起草小组在原有申报项目时资料的基础上，重新对相应资料进行了检索，并与国内相关生产厂商进行沟通，详细了解国家标准、行业标准在生产过程中的工艺和计量参数具体实现。

2、校准方法及标准器的确认

校准方法和标准器的选取是规范制订的重要部分，应该既有先进性，又有广泛性，编制组在制定过程中，力求按照以下原则，完成规范的起草工作： 
a）力求与国家计量技术规范、国家标准、行业标准接轨，保证其具有先进性、法制性和一致性，国家标准和行业标准要求的制造工艺的参数方面，为了保证计量技术规范可操作性，也进行了一些参数的删减，
b）在校准用计量标准器的选择上，综合考虑符合量值溯源要求、易于获取、便于量值溯源、经济实用、性能可靠等因素；
c）在校准方法的设计上，既要能体现出主要的技术指标，又力求实用、操作简便、可行；
四、规范制定的依据及参数删减的说明

本规范的编写格式是按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，并以JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草。本规范的计量特性要求主要参考了GB/T239.1-2012《金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法》、GB/T239.2-2012《金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法》、JB/T9376-2015 《线材扭转试验机 技术规范》。
     需要重点说明的是，在近些年的规范编制中，很多专家都表述标准规定的一些工艺要求类的技术参数，是约束厂商的生产行为，没必要在计量技术规范编制中规定作为校准参数，或者在校准后破坏了被校设备，如硬度参数等，因此本规范与行业标准JB/T9376-2015 《线材扭转试验机 技术规范》不一致的地方是，本规范只选择了同轴度、拉紧力、扭转速度三个计量参数，删减了与计量性能无关的参数，如噪声、导轨直线度、夹持装置钳口硬度等。
五、规范主要内容
1、关于适用范围

线材扭转试验机名称与国家标准表示一致，无任何歧义，本规程适用于直径不大于14mm金属线材试验用线材扭转试验机（以下简称试验机）的首次检定、后续检定和使用中检查。
2、关于引用文献

本规范制订中，引用了国家标准及行业标准，详列如下：

GB/T 239.1-2012 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法
GB/T 239.2-2012 金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法
GB/T 2611-2007 试验机通用技术要求

JB/T 9376-2015 线材扭转试验机
本规范的技术参数主要引用了JB/T9376-2015 线材扭转试验机中的主要技术参数。
3．关于概述

 说明了金属线材试验机的用途、组成和原理，为了更好的理解金属线材试验机，画出了结构示意图。
4． 计量性能
计量性能要求中主要引用了JB/T9376-2015 线材扭转试验机中的技术指标要求，并与标准的技术要求保持一致，删除了一些非必要技术参数。
4.1  规定了拉紧力的相对误差及重复性。

4.2  规定了扭转速度的相对误差，并按转速测量惯例，规定了扭转速度的变动性。

4.3  JB/T9376-2015 线材扭转试验机中规定了试样夹持装置中钳口的要求，结合JJG139、JJG475等试验机检定规程及试验机标准化委员会中专家的意见，钳口硬度属于标准规定厂商要达到的最基本要求，并且硬度检测要使用到洛氏硬度计，属于有损测量，本规程未对试验机钳口硬度进行规定。
4.4  规定了试验机两夹头的同轴度要求。
5．校准条件
本部分主要规定了线材扭转试验机校准时需要满足的、对校准结果基本没有影响的环境条件，校准所需的标准器。
标准器的要求主要依据线材扭转试验机的已经确认的计量特性，首先考虑标准器的准确度等级或最大允许误差或不确定优于被检参数的1/3，并且充分考虑了现场可操作性性强、经济实用、性能可靠等因素。标准器具体要求见表1：
表1校准项目和校准设备

	序号
	校准项目
	校准器具

	1
	试验机夹持装置的同轴度
	百分表、同轴度校验棒

	2
	拉紧力
	标准测力仪

	3
	扭转速度
	转速测量仪


6. 校准方法
6.1 同轴度参数是试验机的主要参数，JJG139等试验机检定规程都把此项参数作为检定项目，本规范也列入校准参数，利用百分表和校验棒测量夹持装置的同轴度。
6.2 拉紧力的测量综合各方面的意见主要是有两种方法，一是采用砝码称重得到砝码的质量，再乘以当地的重力加速度得到拉紧力，另外一种是直接用标准测力仪测量试样位置的拉力，起草组最后采用了标准测力仪直接测量的方法，原因主要是：采用标准测力仪直接得到了拉紧力，而砝码称重的方式忽略了钢丝绳的重量和滑轮及通过导轨处的摩擦力。
为了避免测力仪连接产生的弯折力，标准测力仪两端连接件采用14mm耐弯钢棒，直接用试验机夹具加紧，保持直线度。
6.3 线材扭转速度根据转速测量的一般方法，以相对误差和重复性表示测量结果。
7．校准结果的表达

校准结果的表达主要参考了JJF 1071-2010中5.12条要求。
8.附录
本部分列举了线材扭转试验机各项计量特性测量结果的不确定度评定示例、校准证书信息及校准记录（证书）参考格式、推荐原始记录格式、校准证书内页格式等。
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